P LEPU MEDICAL

Gebrauchsanweisung

NASOCHECKcomfort SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest

2ur Eigenanwendung | Nur zur Anwendung auferhalb des Kérpers

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfaltig durch, bevor Sie den Test durch-
fiihren. Die Schritt-fiir-Schritt-Anleitung auf der Test-Karte ersetzt nicht diese
allgemeine Gebrauchsanweisung.

+ NASOCHECKcomfort ist ein SARS-CoV-2-Antigen-Test, der auf einem Ab-
strich im vorderen Nasenhdhlen-Bereich basiert.

Dieser Test ermdglicht den Nachweis von Antigenen (kérperfremde Eiweifie,
gegen die das Immunsystem Antikrper bildet) auf das SARS-CoV-2-Virus
in der Abstrich-Probe. Damit kann eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus
nachgewiesen werden.

Der Test sollte bei Tagesllchl oder an einem durch eine Lichtquelle ausrei-
chend beleuchteten Ort durchgefiihrt werden.

Zusétzlich zum Lieferumfang benétigen Sie eine Uhr oder einen Timer.

NASOCHECKcomfort
SARS-CoV-2
Antigen Schneltest.
e ot

Lésungs-
5 x versiegelter Beutel 5 x Testkarte Fldschchen
(im versiegelten
Beutel)
(S

5 x Trocknungsmittel

WICHTIGE HINWEISE BEI DER EIGENANWENDUNG:

Der Test darf von
flhrt werden.

Personen in

durchge-

Im Falle eines positiven Testergebnisses wenden Sie sich bitte unver-
ziiglich an Ihren Hausarzt oder auBerhalb der Sprechzsiten an den arzti-
chen unter der 116 117 und folgen Sie
den weiteren Anweisungen. Dies ist notwendig, da das positive Ergebnis
des Tests durch einen PCR-Test iberprilft werden muss.

Die Mdglichkeit einer Infektion kann auch bei negativem Testergebnis

diese Anleitung

nicht ausgeschlossen werden, da eine niedrige Viruslast oder Fehler bei
der Probenentnahme zu einem falschen Ergebnis fiihren kénnen!

Halten Sie sich auch bei negativem Testergebnis weiterhin an die
2u

5 x Tupfer (im versiegelten Beutel,
bitte im Restmiill

entsorgen)

TESTDURCHFUHRUNG:

o Die Testkarte muss innerhalb 1 Stunde nach
dem Offnen des versiegelten Beutels verwen-
det werden.

® Alle Teile des Testkits miissen Raumtemperatur
haben.

r un,
nahmen, da das Ergebnis des Tests lediglich eine Momentaufnahme des
Gesundheitszustandes darstellt.

Sollten Sie wéhrend oder unmittelbar nach dem Test Nasenbluten be-
kommen oder aufgrund der haben, wen-
den Sie sich bitte an einen Arzt.

Nach der Verwendung verpacken Sie alle Teile des Schnelltests in einem
leeren Miillbeutel, verschlieBen Sie diesen griindlich und entsorgen Sie
diesen anschlieBend tber den Hausmdll.

\GERBEDINGUNGEN UND HALTBARKE|

Haltbarkeit: 12 Monate 20T o o
(siehe Aufdruck Test- J( Bl bk
Karte) 4ol legeim

Trocken lagern

e Vor Sonnenlicht o
AN schiitzen \

Unzuginglich
fiir Kinder
aufbewahren

o Testkarte aufklappen

o Testkarte auf eine feste, gerade Unterlage
legen

e Folie Uber dem Klebestreifen K entfernen

o Tupfer zuerst 2-3 em in die eine Nasenhdhle
stecken:

————— mind.2em

P———— | max3cm
e« Tupfer 5 Mal im Kreis drehen

« Dann Vorgang genauso in der zweiten Nasen-
héhle wiederholen

'WEITER BEI SCHRITT

o Tupfer am Stiel halten und den Tupferkopf von
unten durch die Offnung B in Vertiefung A
schieben

Den Tupferkopf dabei nicht mit den Handen
beriihren

Kopf von Lésungsflaschchen vorsichtig abdre-
hen und 6 Tropfen der Lésung auf den Tupfer-
kopf in Vertiefung A geben

 Danach Tupfer am Stiel 2 Mal in jede Richtung
drehen

Karte schlieBen, mit Klebestreifen K zusam-
& vorsichtig 2. ticken.

o Ergebnis nach 15 Minuten (nicht spater als 20
Minuten) auf der Vorderseite der geschlosse-
nen Karte im Ergebnis-Fenster ablesen.

* Karte wéhrend der Wartezeit nicht mehr be-

wegen!

ERGEBNIS ABLESEN:

POSITIV (+): NEGATIV (-):
) =)

Es erscheinen rote Es gibt nur einen

c Streifen sowohl im roten Streifen im
Qualitétskontrollbe- Qualitétskontrollbe-

T reich (C) als auch im reich (C) und keinen
Testbereich (T). roten Streifen im
Die Linie im Testbe- Testbereich (1.
reich (T) kann deutlich
heller oder dunkler
sein als dargestellt.

UNGULTIG:

Es gibt keinen roten Streifen im Qualitatskontrollbereich (C), oder es gibt einen
blauen Streifen im Qualitétskontrollbereich (C). Dies kann auf einen Fehler bei der
Durchfiihrung des Testes oder einen abgelaufenen Test hindeuten.

Unter diesen Bedingungen lesen Sie diese Gebrauchsanweisung noch einmal
sorgfaltig und wiederholen Sie den Test mit einer neuen Testkarte und neuer
Probe. Wenn das Problem weiterhin besteht, stellen Sie die Verwendung der
Produkte mit der gleichen Chargennummer ein und kontaktieren Sie die lokalen

Jg08

ungiiltig ungiiltig ungiiltig ungilltig

Lieferanten.



